
2014年度第1回外部精度評価報告書（訂正版） 総評 

 判定方法は、評価結果報告書と判定評価表に記載されているような方法で行な 

われました。 

 試料（標本）毎に、施設判定値と当該メーカーの判定中央値の間で、判定スコ 

アの差が0～1点なら評価点3点、判定スコアの差が2点なら評価点2点、判定ス 

コアの差が1点なら、評価点1点、判定スコアの差が4点以上なら評価点0点とな 

ります。各項目において、5つの試料の評価点の合計は15点満点で、評価点合計 

が13点以上を適正、11点～12点を許容範囲内、10点以下を不適正、と判定い 

たしました。その上で、各項目の判定に一つも不適正がなければ適正と総合判定 

しました。 

 

平均点数と点数の上限、下限は以下の通りです。 

 

エストロゲン受容体 平均 14.74点、最高15点、最低12点  

プロゲステロン受容体 平均 14.29点、最高15点、最低10点 

HER2  平均 14.95点、最高15点、最低11点 

 
 



２０１４年度 第１回 外部精度評価 
 

報告書（訂正版） 
 

（バーチャルスライドによるフォトサーベイ） 
平成２７年６月１０日 

 
 

実施項目：ER,PgR,HER2 

  

特定非営利活動法人 日本病理精度保証機構 



報告書の見方 

メーカー別中央値を示します 

中央値と貴施設の報告値の 
差を示します 

判定基準を示します 

最終判定結果を示します 
各項目の判定に１つも不適切が 
なければ、適切となります。 
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[バーチャルスライド選択比率] 

Dako 
14% 

Leica 
14% 

Nichirei 
16% 

Roche(iView) 
42% 

Roche 
(ultraView) 

14% 

ER  

Dako 
13% 

Leica 
10% 

Nichirei 
21% 

Roche(iView) 
42% 

Roche 
(ultraView) 

14% HER2  

Dako 
14% 

Leica 
14% 

Nichirei 
16% 

Roche(iView) 
42% 

Roche 
(ultraView) 

14% PgR  

７ 



ER スコア施設判定の平均値・中央値（４社５品目を含む） 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 102) Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

ER Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 1 0 0 1 11 89 7.8  8 

＃2 0 0 0 0 1 5 30 51 15 6.7  7 

＃3 0 0 0 0 0 0 1 3 98 8.0  8 

＃4 86 0 12 4 0 0 0 0 0 0.4  0 

＃5 0 0 0 0 0 0 0 8 94 7.9  8 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 102) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 1 0 0 11 90 4.9  5 

＃2 0 0 1 4 37 60 4.5  5 

＃3 0 0 0 1 1 100 5.0  5 

＃4 86 15 1 0 0 0 0.2  0 

＃5 0 0 0 0 7 95 4.9  5 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 102) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 3 99 3.0  3 

＃2 0 1 80 21 2.2  2 

＃3 0 0 2 100 3.0  3 

＃4 86 13 3 0 0.2  0 

＃5 0 0 1 101 3.0  3 

[エストロゲン受容体（ER）の判定集計] 
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１．ダコ社抗ER 抗体 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 14) Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

ER Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 7.9  8 

＃2 0 0 0 0 0 1 6 6 1 6.5  7 

＃3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8.0  8 

＃4 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0.3  0 

＃5 0 0 0 0 0 0 0 1 13 7.9  8 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 0 1 13 4.9  5 

＃2 0 0 0 1 6 7 4.4  5 

＃3 0 0 0 0 0 14 5.0  5 

＃4 12 2 0 0 0 0 0.1  0 

＃5 0 0 0 0 1 13 4.9  5 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 0 14 3.0  3 

＃2 0 0 13 1 2.1  2 

＃3 0 0 0 14 3.0  3 

＃4 12 2 0 0 0.1  0 

＃5 0 0 0 14 3.0  3 

各社抗 ER 抗体染色試料に対する ER スコア施設判定の分布と平均値・中央値 

９ 



２．ライカバイオシステムズ社抗ER 抗体 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 14) Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

ER Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 7.9  8 

＃2 0 0 0 0 1 0 5 8 0 6.4  7 

＃3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8.0  8 

＃4 7 0 6 1 0 0 0 0 0 1.1  2 

＃5 0 0 0 0 0 0 0 2 12 7.9  8 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 0 2 12 4.9  5 

＃2 0 0 1 0 6 7 4.4  5 

＃3 0 0 0 0 0 14 5.0  5 

＃4 7 6 1 0 0 0 0.6  1 

＃5 0 0 0 0 1 13 4.9  5 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 0 14 3.0  3 

＃2 0 0 13 1 2.1  2 

＃3 0 0 0 14 3.0  3 

＃4 7 7 0 0 0.5  1 

＃5 0 0 1 13 2.9  3 
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３．ニチレイバイオサイエンス社抗ER 抗体 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 17) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 1 0 0 4 12 4.5  5 

＃2 0 0 0 1 5 11 4.6  5 

＃3 0 0 0 1 0 16 4.9 5 

＃4 15 2 0 0 0 0 0.1  0 

＃5 0 0 0 0 3 14 4.8  5 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 17) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 2 15 2.9  3 

＃2 0 1 14 2 2.1  2 

＃3 0 0 0 17 3.0  3 

＃4 15 0 2 0 0.2  0 

＃5 0 0 0 17 3.0  3 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 17) Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

ER Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 1 0 0 1 3 12 7.4  8 

＃2 0 0 0 0 0 2 3 11 1 6.7  7 

＃3 0 0 0 0 0 0 1 0 16 7.9  8 

＃4 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0.4  0 

＃5 0 0 0 0 0 0 0 3 14 7.8  8 
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４．ロシュダイアグノスティックス社抗ER 抗体（iView） 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 43) Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

ER Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 0 0 4 39 7.9  8 

＃2 0 0 0 0 0 2 12 18 11 6.9  7 

＃3 0 0 0 0 0 0 0 1 42 8.0  8 

＃4 41 0 2 0 0 0 0 0 0 0.1  0 

＃5 0 0 0 0 0 0 0 2 41 8.0  8 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 43) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 0 4 39 4.9  5 

＃2 0 0 0 2 14 27 4.6  5 

＃3 0 0 0 0 0 43 5.0  5 

＃4 41 2 0 0 0 0 0.05  0 

＃5 0 0 0 0 2 41 5.0  5 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 43) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 0 43 3.0  3 

＃2 0 0 30 13 2.3  2 

＃3 0 0 1 42 3.0  3 

＃4 41 2 0 0 0.05  0 

＃5 0 0 0 43 3.0  3 
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５．ロシュダイアグノスティックス社抗ER 抗体（ultraView） 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 14) Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

ER Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 0 0 1 13 7.9  8 

＃2 0 0 0 0 0 0 4 8 2 6.9  7 

＃3 0 0 0 0 0 0 0 2 12 7.9  8 

＃4 11 0 2 1 0 0 0 0 0 0.5  0 

＃5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8.0  8 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 0 0 14 5.0  5 

＃2 0 0 0 0 6 8 4.6  5 

＃3 0 0 0 0 1 13 4.9  5 

＃4 11 3 0 0 0 0 0.2  0 

＃5 0 0 0 0 0 14 5.0  5 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 1 13 2.9  3 

＃2 0 0 10 4 2.3  2 

＃3 0 0 1 13 2.9  3 

＃4 11 2 1 0 0.3  0 

＃5 0 0 0 14 3.0  3 
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各試料における施設 ER スコア判定の度数分布（n = 102) 

１．ER allred スコア判定（0～8点） 
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２．ER proportional スコア判定（0～5点） 
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３．ER intensity スコア判定（0～3点） 
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PgR スコア施設判定の平均値・中央値（４社５品目を含む） 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 102) 
Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

PgR Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 3 14 39 46 7.3  7 

＃2 0 0 0 7 25 48 18 4 0 4.9  5 

＃3 0 0 0 0 25 43 29 5 0 5.1  5 

＃4 84 0 11 5 2 0 0 0 0 0.4  0 

＃5 82 0 13 5 0 0 0 0 2 0.6  0 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 102) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 4 27 71 4.7  5 

＃2 0 4 33 58 6 1 2.7  3 

＃3 0 0 24 64 14 0 2.9  3 

＃4 84 18 0 0 0 0 0.2  0 

＃5 82 17 1 0 0 2 0.3  0 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 102) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 41 61 2.6  3 

＃2 0 5 72 25 2.2  2 

＃3 0 5 68 29 2.2  2 

＃4 84 11 5 2 0.3  0 

＃5 82 14 4 2 0.3  0 

[プロゲステロン受容体（ PgR ）の判定集計] 
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１．ダコ社抗PgR 抗体 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

PgR Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 0 1 4 9 7.6  8 

＃2 0 0 0 1 1 9 3 0 0 5.0  5 

＃3 0 0 0 0 1 9 2 2 0 5.4  5 

＃4 7 0 5 2 0 0 0 0 0 1.1  2 

＃5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  0 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 5 9 2.6  3 

＃2 0 0 11 3 2.2  2 

＃3 0 0 10 4 2.3  2 

＃4 7 5 2 0 0.6  1 

＃5 14 0 0 0 0.0  0 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 0 1 13 4.9  5 

＃2 0 1 1 12 0 0 2.8  3 

＃3 0 0 1 11 2 0 3.1  3 

＃4 7 7 0 0 0 0 0.5  1 

＃5 14 0 0 0 0 0 0.0  0 

各社抗 PgR 抗体染色試料に対する PgR スコア施設判定の分布と平均値・中央値 
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Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

PgR Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 0 1 4 9 7.6  8 

＃2 0 0 0 0 5 5 4 0 0 4.9  5 

＃3 0 0 0 0 2 4 8 0 0 5.4  6 

＃4 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0.1  0 

＃5 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0.2  0 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 0 3 11 4.8  5 

＃2 0 0 5 8 1 0 2.7  3 

＃3 0 0 3 9 2 0 2.9  3 

＃4 13 1 0 0 0 0 0.1  0 

＃5 13 1 0 0 0 0 0.1  0 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 3 11 2.8  3 

＃2 0 0 11 3 2.2  2 

＃3 0 0 7 7 2.5  3 

＃4 13 1 0 0 0.1  0 

＃5 13 0 1 0 0.1  0 

２．ライカバイオシステムズ社抗 PgR 抗体 
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３．ニチレイバイオサイエンス社抗 PgR 抗体 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 17) 
Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

PgR Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 1 1 6 9 7.4  8 

＃2 0 0 0 0 6 9 1 1 0 4.8  5 

＃3 0 0 0 0 7 3 7 0 0 5.0  5 

＃4 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0.2  0 

＃5 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0.4  0 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 17) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 1 5 11 4.6  5 

＃2 0 0 6 10 1 0 2.7  3 

＃3 0 0 3 11 3 0 3.0  3 

＃4 15 2 0 0 0 0 0.1  0 

＃5 14 3 0 0 0 0 0.2  0 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 17) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 4 13 2.8  3 

＃2 0 1 13 3 2.1  2 

＃3 0 4 9 4 2.0  2 

＃4 15 2 0 0 0.1  0 

＃5 14 3 0 0 0.2  0 

２０ 



４．ロシュダイアグノスティックス社抗 PgR 抗体（iView） 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 43) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 22 21 2.5  2 

＃2 0 3 29 11 2.2  2 

＃3 0 1 32 10 2.2  2 

＃4 37 3 2 1 0.2  0 

＃5 32 7 3 1 0.4  0 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 43) 
Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

PgR Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 2 7 22 12 7.0  7 

＃2 0 0 0 5 10 19 6 3 0 4.8  5 

＃3 0 0 0 0 11 20 9 3 0 5.1  5 

＃4 37 0 3 2 1 0 0 0 0 0.4  0 

＃5 32 0 7 3 0 0 0 0 1 0.7  0 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 43) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 3 14 26 4.5  5 

＃2 0 2 18 18 4 1 2.6  3 

＃3 0 0 12 24 7 0 2.9  3 

＃4 37 6 0 0 0 0 0.1  0 

＃5 32 10 0 0 0 1 0.3 0 

２１ 



５．ロシュダイアグノスティックス社抗 PgR 抗体（ultraView） 

Total score (TS) (0～8点） 

試料 

判定施設数（n = 14) Ａｌｌｒｅｄ 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

PgR Allred スコア 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

＃1 0 0 0 0 0 0 4 3 7 7.2  8 

＃2 0 0 0 1 3 6 4 0 0 4.9  5 

＃3 0 0 0 0 4 7 3 0 0 4.9  5 

＃4 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0.5  0 

＃5 9 0 3 1 0 0 0 0 1 1.2  0 

Intensity score (IS) (0～3点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
IS 

平均値 
IS 

中央値 
IS 

0 1 2 3 

＃1 0 0 7 7 2.5  3 

＃2 0 1 8 5 2.3  2 

＃3 0 0 10 4 2.3  2 

＃4 12 0 1 1 0.4  0 

＃5 9 4 0 1 0.5  0 

Proportional score (PS) (0～5点） 

試料 

判定施設数（n = 14) 
PS 

平均値 
PS 

中央値 
PS 

0 1 2 3 4 5 

＃1 0 0 0 0 4 10 4.7  5 

＃2 0 1 3 10 0 0 2.6  3 

＃3 0 0 5 9 0 0 2.6  3 

＃4 12 2 0 0 0 0 0.1  0 

＃5 9 3 1 0 0 1 0.7  0 

２２ 
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試料5 

各試料における施設 PgR スコア判定の度数分布 

１．PgR allred スコア判定（0～8点） 

２３ 
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２ . PgR proportional スコア判定（0～5点） 
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３．PgR intensity スコア判定（0～5点） 
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全例（4社5品目） 

試料 

判定施設数（n = 102) 
HER2 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

HER2 スコア 

0 1+ 2+ 3+ 

＃1 70 31 0 1 0.3  0 

＃2 1 47 54 0 1.5  2+ 

＃3 0 8 84 10 2.0  2+ 

＃4 1 1 42 58 2.5  3+ 

＃5 1 0 2 99 3.0  3+ 

ダコ社抗HER2抗体 

試料 

判定施設数（n = 13) 
HER2 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

HER2 スコア 

0 1+ 2+ 3+ 

＃1 5 8 0 0 0.6  1+ 

＃2 0 2 11 0 1.8  2+ 

＃3 0 1 12 0 1.9  2+ 

＃4 0 0 4 9 2.7  3+ 

＃5 0 0 0 13 3.0  3+ 

ライカバイオシステムズ社抗HER2抗体 

試料 

判定施設数（n = 10) 
HER2 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

HER2 スコア 

0 1+ 2+ 3+ 

＃1 8 2 0 0 0.2  0 

＃2 1 7 2 0 1.1  1+ 

＃3 0 3 6 1 1.8  2+ 

＃4 0 1 3 6 2.5  3+ 

＃5 0 0 2 8 2.8  3+ 

HER2 スコア施設判定の平均値・中央値（全社、メーカー・抗体毎） 

[HER2の判定集計] 

２６ 



ニチレイバイオサイエンス社抗HER2抗体 

試料 

判定施設数（n = 22) 
HER2 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

HER2 スコア 

0 1+ 2+ 3+ 

＃1 9 13 0 0 0.6  1+ 

＃2 0 7 15 0 1.7  2+ 

＃3 0 4 18 0 1.8  2+ 

＃4 0 0 7 15 2.7  3+ 

＃5 0 0 0 22 3.0  3+ 

ロシュダイアグノスティックス社抗HER2抗体（iView) 

試料 

判定施設数（n = 43) 
HER2 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

HER2 スコア 

0 1+ 2+ 3+ 

＃1 41 1 0 1 0.1  0 

＃2 0 28 15 0 1.3  1+ 

＃3 0 0 39 4 2.1  2+ 

＃4 1 0 22 20 2.4  2+ 

＃5 1 0 0 42 2.9  3+ 

ロシュダイアグノスティックス社抗HER2抗体（ultraView) 

試料 

判定施設数（n = 14) 
HER2 
スコア 
平均値 

Allred 
スコア 
中央値 

HER2 スコア 

0 1+ 2+ 3+ 

＃1 7 7 0 0 0.5  1+ 

＃2 0 3 11 0 1.8  2+ 

＃3 0 0 9 5 2.4  2+ 

＃4 0 0 6 8 2.6  3+ 

＃5 0 0 0 14 3.0  3+ 

２７ 
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各試料における施設 HER2 スコア判定の度数分布 
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